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Renal anjiyoplasti s›ras›nda 
kontralateral renal artere 
embolize olan stent

Embolization of the contralateral renal artery by
stent during renal angioplasty

Dirençli hipertansiyonu ve her iki alt ekstremitede klaudifikasyosu olan
45 yafl›nda erkek hastaya yap›lan periferik anjiyografide, sol böbre¤e ait iki
renal arter (RA) ve her ikisinde de proksimal %95 darl›k oldu¤u; abdominal
aortan›n ise RA’lar›n distalinde tam t›kand›¤› izlendi (fiekil 1, Video 1. Vide-
o/hareketli görüntüler www.anakarder.com’da izlenebilir). Renal arter dar-
l›¤›na perkütan giriflim, aort t›kan›kl›¤›na aorta-femoral baypas cerrahisi
yap›lmas›na karar verildi. Perkütan giriflim için sa¤ aksillar arter kullan›ld›.
Renal arterdeki lezyonda 4.5x15 mm renal stent 24 atmosfer bas›nca kadar
fliflirilmesine ra¤men lezyonun çok sert olmas› nedeniyle darl›k tam gideri-
lemedi ve stentte kum saati görünümü olufltu (fiekil 2). Stentin balonu indi-
rilerek katetere do¤ru geri çekilmesi s›ras›nda balon, damar duvar›na iyi
appoze olmam›fl ve orta k›sm› ekspanse olmam›fl stenti de beraberinde
aortaya do¤ru hareket ettirdi (Video 2. Video/hareketli görüntüler
www.anakarder.com’da izlenebilir). Aortaya do¤ru yer de¤ifltiren stentin
balon ve kateterle birlikte d›flar› çekilmesi denendi; ancak bu s›rada stent

balonun üzerinden kayarak infrarenal aortaya düfltü. Bunun üzerine sten-
tin kement yöntemi ile ç›kar›lmas›na karar verildi. Stent, kement ile yaka-
lanmaya çal›fl›l›rken perfüzyonu iyi olan sa¤ RA’ya embolize oldu (Video 3.
Video/hareketli görüntüler www.anakarder.com’da izlenebilir). Daha son-
ra stent sa¤ RA’da kement ile yakalanarak dolafl›mdan ç›kar›ld›. 

Renal arter darl›¤›na yönelik perkütan giriflimlerde ekspanse olmufl
stentin embolizasyonu oldukça nadirdir. Bu tür komplikasyonlarla bafl ede-
bilmek için kateter laboratuvarlar›nda kement (microsnare) haz›r bulundu-
rulmal›d›r. 
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fiekil 1. Aortografide sol böbre¤e ait iki renal
arter ve bu arterlerdeki ostiyal lezyonlar izlen-
mektedir

Figure 3. Bidirectional ventricular tachycardia 

fiekil 2. Yüksek bas›nçta fliflirilmesine ra¤men
tam ekspanse olmayan renal stent izlenmek-
tedir


