
20 Y›ll›k Starr-Edwards Protez Kapakta K›smi "Dehiscence"

Dr.Ömer Göktekin, Dr.Mehmet Melek
Osmangazi Üniveritesi, T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, Eskiflehir

49 yafl›nda erkek hastaya 1982 y›l›nda mitral kapak hastal›¤› nedeniyle, mitral kapak pozisyonuna Starr-
Edwards (top-kafesli) mekanik protez kapak implantasyonu yap›lm›fl. O y›ldan beri düzenli takip alt›nda olan ve
herhangi bir yak›nmas› olmayan hasta son 15 gündür gribal bir infeksiyon sonras› oluflan öksürük, balgam,
hemoptizi, nefes darl›¤›, s›rt üstü yatamama flikayetleri nedeniyle gö¤üs klini¤ine yat›r›ld›. Yap›lan kardiyoloji
konsultasyonunda mekanik kapak disfonksiyonu düflünülen hastaya önce transtorasik sonra transözofajiyal
ekokardiyografi incelemesi yap›ld›.  Transözofajiyal ekokardiyografide protez kapa¤›n mitral annulusdan k›smen
ayr›ld›¤› ve kapak çemberinin topun hareketleriyle anormal flekilde  hareket etti¤i görüldü (fiekil 1, 2). Ayr›lma
yerinde dikiflin koptu¤u ve fliddetli mitral yetersizli¤in olufltu¤u gözlendi (fiekil 3,4). Mekanik kapak üzerinde
transvalvüler diyastolik ortalama gradiyent artm›flt› ve 25 mmHg idi. Hastaya acilen operasyon önerildi. Hasta
kendi iste¤iyle gitti¤i, ilk implantasyonun yap›ld›¤› merkezde baflar›l› bir kapak de¤iflim operasyonu geçirdi. 

fiekil 1-2: Sistol s›ras›nda protez kapak çemberinin mitral annulusundan ayr›lmas›, diyastol s›ras›nda topun afla-
¤› hareketiyle ayr›l›¤›n kapanmas› görülüyor.

fiekil 3-4: Ayr›l›k yerinde oluflan fliddetli mitral yetersizli¤i ve diyastoldeki transvalvüler  gradiyent görülüyor.
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